Rok 1902. 
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Dziennik ustaw państwa 


dla 


królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych. 


Część LXXI. 


Wydana i rozesłana dnia 22. lipca 1902. 


Treść: JV 146. Rozporządzenie, tyczące się urzędowego sprawdzania i uwierzytelniania wodomierzy. 


1 46. 


Rozporządzenie Ministerstwa han- 
dlu z dnia 8. lipca 1902, 


tyczące się urzędowego sprawdzania i uwierzy- 
telniania wodomierzy. 


Na zasadzie ustawy z dnia 23. lipca 1871, 
Dz. u. p. Nr. 16 z r. 1872, ogłasza się niniejszem 
następujące poniżej przepisy o urzędowem spraw- 
dzaniu i uwierzytelnianiu wodomierzy, wydane przez 
c. k. Komisyę główną miar i wag i zatwierdzone co 
do należytości przez c. k. Ministerstwo handlu, 
skutkiem których wydane przez rzeczoną komisyę 
przepisy o urzędowem sprawdzaniu i uwierzytelnia- 
niu wodomierzy, ogłoszone rozporządzeniem Mini- 
sterstwa handlu z dnia 4. lipca 1900, Dz. u. p. 
Nr. 175, ulegają częściowej zmianie. 

Te nowe przepisy zaczną obowiązywać od 
1. sierpnia 1902. 

Call r. w. 


Przepisy, 


którymi we względzie urzędowego postępowania 
z wodomierzami zaprowadza się ułatwienia, a tem 
samem zmienia się po części owe przepisy o urzę- 
dowem sprawdzaniu i uwierzytelniania wodomierzy, 
wydane przez Komisyę główną miar i wagi za- 
twierdzone co do należytości przez Ministerstwo 
handlu, które ogłoszone zostały rozporządzeniem 
Ministerstwa handlu z dnia 4. lipca 1900, Dz. u. 
p. Nr. 175. 


(Polnisch.) 


A. 


Postanowienia przepisów ogłoszonych przyto- 
czonem powyżej rozporządzeniem, zawarte w roz- 
działach I, Il, III i IV, a mianowicie w punkcie 1 aż 
do i1 włącznie, obowiązywać będą i nadal bez 
zmiany. *) 

B. 

Zamiast postanowień przytoczonych powyżej 
przepisów, zawartych w rozdziale IVtym, punkt 12, 
i w następujących rozdziałach aż do Xgo, punkt 40 
włącznie, również zamiast taryfy opłat za urzędowe 
sprawdzanie i uwierzytelnianie wodomierzy, ogło- 
szonej przytoczonem powyżej rozporządzeniem, 
obowiązywać mają następujące postanowienia: 

12. Za sprawdzenie nowego typu wodomierza 
uiścić należy w kasie c. k. Komisyi głównej miar i 
wag z góry kwotę dwustu (200) koron, i to bez 
względu na to, czy przyjmowanie owego przyrządu 
jako nowego typu do urzędowego uwierzytelniania 
będzie ostatecznie dozwolone, czy nie. 

Jeżeli jednak nowy typ wodomierza ze względu 
na podobne typy już aprobowane nie wymaga ści- 
słego technicznego wypróbowania, w takim razie 
należytości za sprawdzanie w kwocie 200 K pobie- 
rać się nie będzie. 

13. Tych pięć egzemplarzy próbnych, o któ- 
rych mowa w punkcie 11, winno przy próbie urzę- 
dowej uczynić nadto zadość następującym warun- 
kom szczególnym: 


*) Jednak słowa „w rozdziale V, punki 22*, względnie 
„(porówn. rozdz. V, punkt 20)“, przytoczone w punkcie 4, 
ustęp 2 i w punkcie 10e, mają na przyszłość ze względu 
na następujące poniżej zmiany opiewać, jak następuje: 

„w rozdziale V, punki 20*, względnie „(porówn. 
rozdz. V, punkt 18). 
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a) Wodomierz powinien być zrobiony tak, żeby 
wytrzymywał ciśnienie wewnętrzne 10 atmo- 
sfer. ć 

b) Wskazania wodomierza nie powinny tak da- 
lece zawisać od ciśnienia, iżby ze zmianą 
ciśnienia z 6 atmosfer na 0-5 atmosfery oka- 
zywały się systematyczne różnice, wynoszące 
tyle, co połowa dozwolonego błędu (porówn. 
rozdz. V, punkt 18). 

Za ciśnienie skuteczne w rozumieniu 
przepisów niniejszych uważa się średnią ciś- 
nień w przekroju dopływowym i odpływowym 
wodomierza. 

c) W szczególności wskazania wodomierza przy 
wzrastającem i malejącem obciążeniu (ilość 
przepływającej wody), odnoszące się do tego 
samego obciążenia, nie powinny zmieniać się 
o więcej jak o połowę błędu dozwolonego, 
w rozdziale V, punkt 18 określonego. 


14. Po wypróbowaniu przyrządu według po- 
stanowień tego rozdziału, Dyrektor ce. k. Komisyi 
głównej miar i wag orzeka o aprobacie przyrządu 
(jako typu wodomierzy), poczem z przedłożonych 
przyrządów wzorowych zwrócone będą stronie trzy 
egzemplarze. 


15. Aprobowane typy wodomierzy oznaczone 
będą bieżącymi numerami rzymskimi. 


16. Pozwolenie przyjmowania typów wodo- 
mierzy do urzędowego postępowania ogłaszane 
będzie w każdym z osobna przypadku w Dzienniku 
ustaw państwa. 


V. Warunki, pod jakimi wodomierze (okazy 
użytkowe) przyjmowane będą do urzędowe- 
go uwierzytelniania. 


17. Wodomierze do publicznego użytku prze- 
znaczone powinny odpowiadać warunkom, ustano- 
wionym w rozdziale IV. 


18. Nadto istotne wskazanie wodomierza może 
przy obciążeniu, wynoszącem 100, 50 i 10 pro- 
centów obciążenia maksymalnego, nie zgadzać się 
z wskazaniem teoretycznem w kierunku dodatnim 
albo ujemnym najwięcej o dwa od sta wskazania 
teoretycznego (granica błędów, błąd dozwolony). 

Przy dwuprocentowem obciążeniu wodomierz 
powinien funkcyonować niemylnie. 

Co do obciążenia maksymalnego postanawia 
się, że na każdy milimeter kwadratowy deklarowa- 
nego przekroju przepływowego przypadać ma pół 
litra na minutę. 


19. Wodomierze, których kaliber nie dochodzi 
do 5 mm, nie będą urzędowo uwierzytelniane. 

Wodomierze o kalibrze od 5 aż do 80 mm, 
które przy nadwyżce ciśnienia 6 atmosfer wynoszą- 
cej, nie dosięgają oznaczonej powyżej największej 


ilości przepływowej, nie będą urzędownie uwie- 
rzytelniane. 

Względem urzędowego sprawdzania wodomie- 
rzy o kalibrze więcej niż 80 mm wynoszącym decy- 
duje w każdym z osobna przypadku c. k. Biuro 
sprawdzania elektromierzy i wodomierzy w Wiedniu. 


20. Na skrzynce wodomierza podana być ma 
wyraźnie i trwale urzędowa liczba typu rzymskiemi 
cyframi. 


VI. Cechowanie wodomierzy (przyrządów 
użytkowych). 


21. Jeżeli wodomierze sprawdzeniu urzędo- 
wemu poddane odpowiadają warunkom ustanowio- 
nym w rozdziałach IV i V, zamyka się je urzędownie 
zapomocą jednej lub kilku plomb w taki sposób, 
żeby otwarcie skrzynki wodomierza bez naruszenia 
plomb zamykających było niemożebne. 

Każda plomba do tego użyta opatrzona jest 
po jednej stronie cechą c. k. Biura sprawdzania 


4 
| nóżka 


elektromierzy i wodomierzy w Wiedniu, po drugiej 
zaś stronie liczbą roku i miesiąca uwierzytelnienia. 

Na tem samem zamknięciu plombowem przy- 
twierdza się płytkę metalową, zawierającą liczbę 
protokołu urzędowego i liczbą roku, w którym uwie: 
rzytelnienie nastąpiło. 


VII. Świadectwo sprawdzenia. 


22. Do każdego wodomierza urzędownie uwie- 
rzytelnionego wygoiowuje się świadectwo spraw- 
dzenia, którego osnowa jest specyalnie zastosowana 
do dotyczącego typu wodomierza. 


Przednia strona świadectwa sprawdzenia za- 
wiera przedewszystkiem następujące szczegóły: 


a) Imię fabrykanta, który dotyczący wodomierz 
sporządził (zgodnie z oznaczeniem, na tarczy 
liczbowej wodomierza umieszczonem), numer 
fabryczny przyrządu, urzędowy namer typu i 
liczbę protokołu; 

b) kaliber wodomierza; 

c) największą ilość przepływającej wody, przy 
której wodomierz badano; 

d) potwierdzenie uiszczenia opłaty zasprawdzenie; 

e) okres ważności świadectwa sprawdzenia. 


Swiadectwo sprawdzenia wodomierza zawiera 
nadlo wyraźne postanowienie, że dostawca wody 
obowiązany jest każdej chwili pozwolić konsumen- 
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towi wody na żądanie przejrzeć świadectwo spraw- 
dzenia. 

Na odwrotnej stronie świadectwa sprawdzenia 
umieszczone jest krótkie objaśnienie co do manipu- 
lacyi z wodomierzem. 

Gdyby strona zgubiła świadectwo sprawdzenia 
do wodomierza należące, lub gdyby takowe stało 
się nieprzydatnem do użycia, można prosić c. k. 
Biuro sprawdzenia elektromicrzy i wodomierzy 
w Wiedniu o wydanie duplikatu. 

Do prośby, która ma być ostemplowana, dołą- 
czyć należy znaczek stempłowy na dwie korony, po- 
trzebny do każdego duplikatu, w prośbie zaś podać 
należy urzędową liczbę protokołu, pod którą wodo- 
mierz został uwierzytelniony, numer typu i wyrobu 
przyrządu, tudzież nazwisko i miejsce zamieszkania 
fabrykanta, który ów wodomierz sporządził. 

Za wygotowanie duplikatu uiścić należy kwotę 
sześćdziesięciu halerzy, jeżeli niema pierwotnego 
świadectwa sprawdzenia, a jeżeli iakowe zostanie 
przedłożone, kwotę dwudziestu halerzy. 


VII. Okres ważności cechy sprawdzenia na 
wodomierzach, względnie okres ważności 
świadectwa sprawdzenia. 


23. Okres ważności cechy sprawdzenia na 
wodomierzach, które na przyszłość będą uwierzy- 
telniane, a tem samem także okres ważności świa- 
dectwa sprawdzenia do pewnego wodomierza nale- 
żącego, kończy się z upływem lat pięciu, licząc od 
dnia wygotowania świadectwa sprawdzenia. 

Stosownie do tego wodomierze poddawane 
być mają na przyszłość ponownemu sprawdzeniu 
(porówn. rozdział l, punkt 1 przepisów ogłoszonych 
przytoczonem powyżej rozporządzeniem) najpóźniej 
do końca piątego roku, licząc od chwili wystawienia 
świadectwa sprawdzenia. 


24. Jeżeli jednak wodomierz z jakiejkolwiek 
przyczyny (w skutek naturalnego zużycia, deforma- 
cyi itd.) już przedtem straci dokładność i przy- 
dalność do publicznego użylku, uznaną przez spraw- 
dzenie, w takim razie należy go, o ile jest przezna 
czony do publicznego użytku, poddać ponownemu 
sprawdzeniu. 


25. Te świadectwa sprawdzenia, których 
ważność według obowiązujących dawniej postano- 
wień w chwili wejścia w wykonanie niniejszych 
przepisów jeszcze nie upłynęła, można w celu prze- 
dłużenia okresu ważności na pięć lat, licząc od dnia 
wystawienia świadectwa sprawdzenia, przedkładać 
c.k. Biuru do sprawdzania elektromierzy i wodo- 
mierzy w Wiedniu. 
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Przedłużenie takie nie podlega opłacie żadnej 
należytości, a potwierdza się je w ten sposób, że 
na świadectwie sprawdzenia wyciska się p'eczątkę 
ze słowami: „Przedłużone na pięć lat, licząc od 
chwili wystawienia*. 


IX. Opłaty za sprawdzenie i uwierzytelnie- 
nie wodomierzy (przyrządów użytkowych). 


26. Za wodomierze, które z powodu łatwo 
dostrzegalnych wad konstrukcyi nie będą przyjęte 
do urzędowego sprawdzenia, nie uiszcza się żadnej 
opłaty. 


27. Za wodomierze, które poddane badaniu, 
uznane zostały za nieodpowiadające warunkom do 
urzędowego uwierzytelnienia przepisanym, uiszczać 
należy kwoty podane poniżej w taryfie opłat pod 
napisem „Za sprawdzenie bez cechowania*. 

W tym przypadku wodomierze oddaje się stro- 
nie z dołączeniem karty zwrotu, w której potwier- 
dza się urzędowo uiszczenie opłaty za zwrot. 


28. Za urzędowe uwierzytelnienie wodomierzy 
uiścić należy kwoty, podane poniżej w taryfie opłat 
pod napisem „Za sprawdzenie i ocechowarie*. 


29. Rzeczona taryfa opłat stosuje się do 
wszystkich wodomierzy, do których w myśl posta- 
nowień tego rozdziała wydaje się karty zwrotu lub 
świadectwa sprawdzenia, mające datę 1. sierpnia 
1902 lub późniejszą. 


30. Do wodomierzy o kalibrze mniejszym niż 
40 mm, w których jednorazowemu obrotowi wska- 
zówki najszybcej idącej odpowiada 300 litrów lub 
więcej, stosowana będzie bez względu na to, czy 
odbyło się tylko sprawdzenie, czy sprawdzenie i 
ocechowanie przyrządu, i nadal bez zmiany „Taryfa 
dodatków“, ogłoszona przytoczonem powyżej roz- 
porządzeniem. 


31. Opłaty przypadające za. postępowanie 
urzędowe z wodomierzami, uiścić należy po spraw- 
dzeniu, względnie uwierzytelnieniu przyrządów użyt- 
kowych, w dotyczącej kasie, poczem przyrządy pod- 
dane postępowaniu urzędowemu wydaje się upraw- 
nionym do odbioru. 


&. 


Opisy typów wodomierzy, które pozwolono 
przyjmować do urzędowego uwierzytelniania, a m. 
I aż do XXXIV włącznie (z rycinami), zawarte 
w dodatku do przytoczonych na wstępie przepisów, 
pozostają niezmienione. 
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Taryfa opłat 


za urzędowe sprawdzanie i uwierzytelnianie przyrządów do mierzenia konsumcyi wody. 


Przypadająca opłata Przypadająca opłata 
Kaliber «i Kaliber 
wodomierza za sprawdzenie za sprawdzenie godomierza za sprawdzenie za sprawdzenie 
w milimetrach i cechowanie bez cechowania ||| w milimetrach i cechowanie bez cechowania 
K cdi ką ols K | a RWT 
5 2 28 1 14 43 11 31 5 66 
bwa 2 32 īi | 16 44 i 68 | 5 84 
Fpa 2| 38 1 19 45 12 05 "EG "1508 
8 a%4| 46 1 23 46 12 42 6 21 
| -*r=9 2 54 gl 27 47 12 | 79 WP; 40 
E 10 2 | 62 iae|| GIF] 48 TS 16 6 | 58 
11 2 72 1 36 49 13 53 6 (4) 
12 2 | 82 Tn DRE p "50 13 90 6 95 
18% 2 94 „a 41 51 14 27 7 ię | 
14 j 3 08 = igl SE23 52 14 64 7 32 
15 3 24 1 62 53 15 01 7 | 51 
16 3 40 1 10 54 15 38 7 | 69 
17 3 58 1 79 55 15 | 75 7 88 
18 3 76 1 88 56 16 | 12 8 | 06 
19 3 96 Tgm 57 16 | 49 8 25 
20 4 18 2 09 5g- = 16 66 8 43 
F., 4 | 40 E | 20 59 a pE 8 | 62 
22 4 62 2 31 60 17 60 8 80 | 
28 4 86 2 43 6l 17 97 8 | 99 
24 5 12 J 56 62 18 34 PT 
EB 5 | 38 2 | 69 63 Tsm 7T 9 | 36 | 
26 5 | 64. © | 82 64 19 08 -g 4754 
27 5 92 2 96 65 19 45 9 73 
28 6 20 ERFAN 66 19 82 9 | %9 
29 6 50 8 | 25 67 20 19 10 10 
80 6 80 3 40 — 68 20 56 10 28 
TN Tae E 3 56 69 20 93 10 47 
32 7 44 3 12 TW 21 30 10 65 
33 T 76 3 88 71 21 | 67 10 64 
34% 4, 8 10 Wo. 05 72 22 04 11 02 
e «3594 B 44 4 | 2 78 22 41 11 21 
36 8 | 78 4 39 74 22 78 11 39 
87 9 12 4 | 56 75 23 15 11 58 
38 9 48 4 74 76 23 52 I1 | 76 
89 9 84 sł 92 TH 23 89 11 95 
40 10 | 20 5 10 78 24 26 PEN 
41 10 | 57 5 | 29 79 24 63 12 | 32 
42 10 | 94 Ta 80 25 ś 12 | 50 


Za urzędowe sprawdzenie i uwierzytelnienie wodomierzy o kalibrze przenoszącym 80 mm uiścić należy 
opłaty, przepisane za urzędowe postępowanie z wodomierzami o kalibrze 80 mm. 
Wiedeń, 5. lipca 1902. 
C. k. Komisya główna miar i wag: 
Tinter r. w. 


